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ANUNT DE PUBLICITATE

Autoritatea contractanta : Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol, Str. Victor Climescu
nr. 34-40, tel : 0241481711, fax : 0241735705, email sbtghiol@sbtghiol.ro

Sursa de finantare : Venituri proprii

Valoarea estimata fara TVA: 250.000 lei fara TVA

Obiectul contractului : sistem de apelare medicala pav. B, etaj 1 cu montaj si punere in functiune
(extindere sistem existent ) cu specificatiile tehnice conform caiet sarcini anexat.

Procedura de achizitie : Achizitie directa

Criteriul de atribuire: “pretul cel mai scazut”, cu conditiile respectarii cerintelor din cadrul
caietului de sarcini

Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile
Durata de executie : maxim 60 zile
Termen de garantie : minim 2 ani

Conditii de participare : Pot participa toti operatorii economici interesati indiferent daca
acestia detin sau nu cont in SEAP .
Oferta va fi elaborata conform tuturor cerintelor din prezentul anunt.

Se recomanda vizitarea amplasamentului, inainte de depunerea ofertei

Pretul va fi exprimat in lei fard TVA, va fi ferm si nu poate fi modificat pe toata perioada de
derulare a contractului.

Valoarea ofertatd nu trebuie s3 depdseascd valoarea estimata a achizitiei directe.

Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante oferta in

catalogul electronic din SEAP.
Ofertele depuse dupa termenul limitd se considerd intérziate si vor fi respinse.
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MINISTERUL SANATATII

SANATORIUL BALNEAR $I DE RECUPERARE

- TECHIRGHIOL

Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web.www.sbtghiol.ro; e-mail: sbtghiol@sbtghiol.ro

Informatii suplimentare se pot obtine de la persoana contact compartiment SSM, SU, Mediu:
inginer Paval Daniel - Costin , tel. 0241/481711.

Data limita primire oferte: 30.04.2025, ora 12

Locul de transmitere a ofertei: Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol, Str. Victor
Climescu nr. 34-40, secretariat sau pe adresa de email sbtghiol@sbtghiol.ro
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MINISTERUL SANATATE - SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
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L OBIECTUL
Denumire servicii:
Montaj si punere in functiune - SISTEM DE APELARE ASISTENTA MEDICALA
Extindere sistem existent
Obiectiv : SANATORIUL BALNEAR TECHIRGHIOL -
Pavilionul B, Etaj 1
1I. Scop. Caracteristici tehnice si conditii de lucru impuse.
2.1.Scop
Lucrarea mentionata mai sus va asigura extinderea sistemului existent in pavilionul A
pentru asigurarea interventiei personalului medical in cazul solicitarilor primite prin butoanele de
apel de catre persoanele care isi desfasoara programul de tratament, in conditii de operativitate
si eficienta maxima.

2.2 Caracteristici tehnice si conditii de Iucru impuse.
Sanatoriul Balnear Techirghiol are in dotare un sistem de apelare asistenta medicala
tip SCHRACK SECONET Visocall IP. Acest sistem este instalat in Pavilionul A, pe toate nivelurile
si in Pavilionul B la parter.
In prezent, observarea si primirea tuturor mesajelor de la pacienti sunt directionate
la Camera de Garda din Baza de Tratament.
Prezentul caiet de sarcini propune solutia pentru realizarea in Pavilionul B etaj 1
a unui sistem modern de apelare asistenta medicala integrat cu cel din Pavilionul A.
Alarmarea va fi locala , pe un terminal de sectie tip ST-TOUCH

Terminal de sectie o ey

Priza de conectare pentru ST-TOUCH

Vizualizarea evenimentelor se va face in retea pe terminalul de sectie instalat in
Camera de Garda.

In Camera de Garda vor fi in final doua terminale de sectie distincte, unul pentru
Pavilionul A si unul pentru Pavilionul B.

La final, sistemul trebuie programat in asa fel incat toate apelurile primite din Pavilionul A
sa fie vizionate pe Terminalul de Sectie nr 1, iar toate apelurile primite din Pavilionul B , sa fie
vizionate pe Terminalul de Sectie nr 2.

Spatiile de cazare din pavilionul B etaj 1, sunt destinate persoanelor care nu se pot
deplasa singure si necesita asistenta si grija sporita din partea personalului medical.

Sistemul instalat trebuie sa permita in viitor pentru persoancle care nu se pot deplasa
singure , sa controleze printr-un Terminal de Pat, iluminatul camerei si sa solicite ajutor in orice moment.



Fiecare camera de cazare va fi dotata cu un Terminal de Salon de apel si comunicare tip KMT
si va fi instalat la o inaltime de 1,5m fata de pardoseala.
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Terminal de Salon pentru apel si comunicare

- IA-KMT
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Terminatul de Salon va fi instalat la o inaltime h=1,5m fata de pardoseala sila o
distanta d=2,4m fata de peretele usii de acces.
Fiecare grup sanitar va fi dotat cu un dispozitiv de apelare , dotat cu snur de tragere.

- Dispozitiv de apel pentru
grup sanitar (baie)

Dispozitivul de apel cu snur va fi instalat la inaltimea plafonului din grupul sanitar, intre
cabina de dus si toaleta, la mijlocul distantei.

Dispozitivul de apel cu snur va fi instalat la o distanta d=0.05m fata de perete.

Echipamentul trebuie sa fie rezistent la umezeala si garantat de producator / furnizor.

In camere, toate cablurile vor fi pozate ingropat si protejate in tub PVC.

In grupurile sanitare, cablurile vor fi pozate intre plafon si tavanul fals, protejate in tub
PVC.

Fiecarei camere de cazare, 1 se va aloca o lampa de semnalizare cu 5 culori

Lampa de semnalizare trebuie sa fie identica cu cele instalate in Pavilionul A si in Pavilionul B
Pavilionul B Parter, modelul fiind LM-10.

E.. L : 3 Lampa de semnalizare
LM-10

Lampile de semnalizare vor fi instalate deasupra usilor de intrare in camere, Ia milocul
distantei dintre usa si plafon.

Toate echipamentele de apelare asistenta medicala vor fi instalate ingropat, in doze
electrice specifice.



Se vor instala switch-uri de sistem identice cu cele instalate in pavilionul A, model SWI9
Switch-urile de sistem se vor instala in carcase metalice specifice, pe holul de circulatii
in Pavilionul B, etaj 1.
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Switch de sistem o
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L4-SWI9 Gbit B
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G-SWI9

Se va instala o unitate server pentru gestionarea programelor si informatiilor.
Server-ul va fi de ultima generatie si va fi livrat cu licenta extinsa pentru Visocall-IP
Server-ul trebuie sa fie de ultima generatie.

Server-ul trebuie sa asigure resurse pentru extinderea in viitor a sistemului de
apelare medicala aferent etajelor superioare, pana la ultimul etaj.

L4-MC-IP
Licenta server : SWP-IP/SLS-E

Se vor instala surse de alimentare dedicate sistemelor de apelare medicala si conform
calcului energetic ce va rezulta din proiectul tehnic.

Sursa de alimentare 24Vcc

Lucrari necesare:

- proiectare extindere sistem de apelare medicala
- trasare

- pozare cabluri de date tip UTP Cat5

- Instalare sursa de alimentare 24Vcc/10A

- Instalare switch-uri de sistem SWI9

- Instalare lampi de semnalizare

- instalare Terminale de Salon

- instalare dispozitive de apel cu snur

- Instalare doze de legaturi

- Instalare server si aplicatie VISOCALL-IP

- sertizare mufe RJ45

- verificare cabluri

- Punere in functiune

- programare dispozitive de apel asistenta medicala
- teste si probe functionale

- Instruire personal tehnic si medical



Sistemul de apelare medicala va fi alcatuit din:
2 subsisteme de apelare medicala interconectate:
- subsistem Pavilion A
- subsistem Pavilion B

Subsistemul din Pavilionul B etaj 1, va fi alcatuit din:
- Server de sistem tip L4-MC-IP , 1 buc

- Cabinet metalic tip rack , 2 buc

- Terminal de Sectie tip ST-TOUCH, 1 buc

- Terminale de Salon de apel si comunicatie tip L4-KMT , 29 buc
- Switch de sistem tip L4-SWI9-Gbit, 4 buc

- Switch de sectie 16 P, 2 buc

- butoane de apel cu snur tip ZTB-10, 29 buc

- Lampi de semnalizare tip LM-10 , 29 buc

- Doze de conexiuni, 66 buc

- Cablu UTP Cat5 , 1300m

- Sursa de alimentare principala 24Vcc/10A | 1 buc
- pat de cablu din plastic
Estimare cost ; 249.840,00 Lei fara T.V.A.

Termen de executie.
Se va stabili la contractare, dar nu mai mult de 60 de zile.

1L 1 Alte conditii impuse.

3.1 Listele cu cantitatile de materiale se vor intocmi conform anexelor

3.2. Listele cu cantitatile de lucrari se vor intocmi conform anexelor
Pentru lucrarile mentionate mai sus.
- Executantul trebuie sa respecte managementul calitatii.
- Executantul trebuie sa asigure garantie de 24 de luni pentru echipamentele instalate.
- Executantul sa fie acreditat de producator pentru instalare si mentenanta sistemului
- Executantul va asigura instruirea personalului beneficiarului.
- Daca sistemul utilizeaza un software licentiat, acesta va fi furnizat beneficiarului.

II1. Documentatia tehnica

- Proiectul si detaliile tehnice de realizare au caracter de confidentialitate intre
furnizor si beneficiar pe toata durata de viata a instalatiei.

- Cartile tehnice pentru subansamble si instructiunile de folosire, intretinere si
programare s fie in limba romana.

Documente de insotire:
- Certificate de garantie si calitate

1v. Termen de garantie si service:
- Termenul de garantie pentru sistem va fi de min. 2 ani de la punerea in functiune.
- Executantul va asigura piese de schimb si service pe o perioada de min. 15 ani
pe baza de contract separat.

Receptia lucrarii:
- Se va executa la beneficiar dupa terminarea lucrarii.

{ntocmit,
Cadru Tehnic P.5.1., A
Sidor Anisoara //
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Anexa la Caietul de sarcini
Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol Pavilionul B

Echipamente pentru sistem de apelare medicala / Pavilionul B etal I
( extindere sistem de apelare medicala SBRT )

Descriere Cod produs Pret unitar .
SISTEM DE APELARE ASISTENTA SCHRACK SECONET - VISOCALL {P b Nrbue Lei | Subtotal Lei
Unitate server - NECESAR LA CAMERA TEHNICA RACK 1 (1buc),
CABINET METALIC INCLUS, PERSONALIZAT PENTRU MONTAJ PE
PERETE IN FATA LIFTURIOR LA PARTER PAVILION B L4-MC-IP 1 14,600.00 14,600.00
USB-Dongle (1 buc) / add-on station SWP-IP/SLS-E 1 9,000.00 9.000.00
Terminal de sectie pentru Pavilionul B L4-ST-TOUCH 1 7.890.00 7.890.00
Call/Cancel button KMT - TERMINAL DE SALON AUDIO /7 APEL SI
ANULARE ; o bucata in fiecare camera; INCLUDE DOZA DE MONTAJ,
MUFE PENTRU SERTIZARE S1 ACCESORII DE MONTAJ L4-KMT 29 2,450.00 71,050.00
Switch 9-port redundant SWI9-Gb - NECESAR INPAV B ET I L4-SWI9-GBIT 4 3,250.00 13,000.00
Carcasa lica pentru SWI9-Gb G-SWI9 4 896.50 3,586.00
Ward Switch 24+2 ports 24x1 Gb downlink, 4x1Gb SFP uplink ARUBA
R8NZBA- RECONFIGURARE SWITCH CENTRAL (1buc in rack camera
tehnica parter) ST-SWITCH 1 7.775.00 7.775.00
‘Wall box H1 plaster board watl - DOZA DE CONECTARE (60buc) H1 60 64.00 3.840.00
Wall box H2 plaster board wall - DOZA DE CONECTARE (6buc) H2 6 45.00 270.00
PAT DE CABLU SI ACCESORII DE MONTAJ MCSE2 900 19.50 17,550.00
Tablu de date 8p/dp/ - CABLURI DE LA FIECARE SWITCH DE LA
PARTER, PANA LA RACK PARTER, APOI PANA LA CAMERA DE
GARDA + MUFE RJ45 (160buc) + INTERCONECTARE LAMPI SI
BUTOANE DE APEL PE BUCLA 10-BUS; ACCESORII DE PROTECTIE
SIMONTALJ, INCLUSE. FIP CAT 5 2,200.00 18.50 40,700.00
Pozare cabluri OF +E30 0
Manopera instalare echig 1
Punere in functiune 1
Programare -_inginer de sistem VISOCALL IP i
Documentatie + planuri (2 exemplare) As built / V1 1
Proiect tehnic PT+DETALII DE 1
EXECUTIE
Total 1 pret net de vanzare in Lei (MATERIALE + MANOPERA ) 211,167.60
Extindere sistem pentru grupurile sanitare

Pull button moisture protection - BUTON DE APEL CU PROTECTIE LA
UMIDITATE ; o bucata in fiecare baie, include snurulet de tragere tip ZT-
S2-E(2my); mufe c ica, doze si accesorii de monta . incluse. ZTB - 10 29 498.60 14,459.40
dH1 - DOZA DE CONECTARE (60buc) H1 29 25.00 725.00
dH2 - DOZA DE CONECTARE (6buc) H2 8 34.00 272.00

Cablu de date 8p/4p/ - POZARE CABLURI DE LA FIECARE LAMPA DE
CAMERA INSTALATA DEASUPRA USII, PANA LA DISPOZITIVUL
DE APEL DIN BAI + MUFE RJ45 (80buc) + INTERCONECTARE
DISPOZITIVE DE APEL IN DOZE PE BUCLA 10-BUS, PANA LA SWi-
9; ACCESORII DE PROTECTIE SI MONTAJ, INCLUSE. FIP CAT 5 877.00 18.50 16,224.50

Power supplies S8VK-G series / Sursa de alimentare / SURSA NECESARA
ALIMENTARII PENTRU TOATE ECHIPAMENTELE MONTATE

SUPLIMENTAR IN Pav B PARTER S8VK/10A 3 2.330.50 6.991.50
Pozare cabluri OF + E30 0 0.00 0.00
Manopera instalare echip 1 0.00 0.00
P.LF 1 0.00 0.00
Programare -_inginer de sistem VISOCALL IP 1 0.00 0.00
Indirecte 1 0.00 0.00
—[ Total 2 pret net de vanzare in Lei (MATERIALE] 38,672.40
[ Total pret net de vanzare in Lei | 249,840,00

Preturile sunt exprimate in Lei (RON), fara T.V.A.

Se va intocmi Registrul Instalstiei. pentru evidenta reviziilor si interventiilor in instalatie, conform normelor in vizoare.
Se var inventaria toate echipamentele de pe fiecare etaj si se va preda la finele lucrarilor , documentatia "as built" PavA+PavB
Se va reinstrui personalul tehnic si medical din cadrul SBRT.

Valoare in Lei , fara T.V.A.:
249,840.00



